Symboler Anvdnda syrgas ViVDO
SymsoL BESKRIVNING * 0, maste vara avstdngd nar Vivo 50/60 inte Gr

Hemma-mode aktiverat i drift-mode! by Breas

o Overvakning av syrgaskoncentrationerna
rekommenderas.
Léckageslang vald (enkelslang) e Syrgasflédet far inte éverstiga 15 |/min.

1. Montera syrgasslangen pd

anslutningen. ﬁ -
(e

Expirationsventilslang vald (enkelslang)

Snabbreferensguide

Dok. 005002 Sv L-1

Dubbelslang vald (vivo €0) 2. Anslut syrgasslangen. Ett

Klickljud hors ndr slangen ar
ordentligt isatt.

iOxy ansluten

FiO, ansluten Koppla fran:

1. Tryck pd frigéringsknappen for
att koppla fran syrgasslangen.

2. Taloss slangen.

3. Stdng av syrgaskdllan.

CO, ansluten

- Anvdnda anslutningarna
Flera sidor

Se till att fargmarkeringen dr vand
Mer innehall tillgangligt uppat. f

Hog prioritet-larm i historiklista )j

Drai kontakten, inte i sjélva kabeln,
for att lossa anslutningen.

“ Medelhdg prioritet-larm i historiklista

Byta patientluftfilter

Filtren sitter i filterkassetten pa
respiratorns sida.

Tvdttbart filter (grétt): Byt ut minst
en gang om aret, tvdtta minst en
gdng i veckan.

Engangsfilter (vitt): Byt filtret minst
var fjdrde vecka eller oftare om det
anvénds i en miljé med férorenad
eller pollenrik luft.
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From hospital to home

by Breas




Snabbanvdndningsguide
Det hdr @r inte ndgon komplett guide for Vivo 50/60.

Kompletta anvisningar hittar du i manualen.

Sla pa/av

Tryck pa P&/Av-knappen pd
sidopanelen.

/

Starta/stoppa behandling

1. P&borja behandlingen och
starta drift-mode genom att

)J
: . S}
forst trycka pd och hdlla ned 5T °© ©

Start/Stopp-knappen pa =5

frontpanelen. //

BEHANDLING PABORJAS

S

2. Sldpp upp Start-/stopp-
knappen ndr
forloppsindikatorn dr ifylld.

1. Avsluta behandlingen och gd till standby-mode genom att
forst trycka pa och hdlla ned Start/Stopp-knappen pd
frontpanelen.

2. Sldpp upp Start-/stopp-
knappen ndr
forloppsindikatorn dr ifylld.

BEHANDLING AVBRYTS

TRYCK PA PA/AV (pa hoger sida)
FOR ATT STOPPA

3. Tryck pa Pa/av-knappen pa
sidopanelen inom fem
sekunder. Tryck ordentligt pd
knappen.

|
%

From hospital to home

Ansluta click-on batteriet

1.

Anvdnd ett smalt verktyg for
att 6ppna luckan for click-on
batteriets kontakter.

Se till att luckan &r helt 6ppen.

Hall Vivo 50/60 som pd bilden,
for att komma Gt fastena for
click-on batteriet (inringade).

Luta Vivo 50/60 till upprdatt
lage.

Nd&r den dr i rdtt ldge ska ett
klickljud horas.

Anvdnd skruven for att fasta
click-on batteriet genom att
trycka in den och vrida
medurs.

Ndr click-on batteriet ar
anslutet visas en ikon for det
i ikonfdltet.

i-knappen

Anvdnd i-knappen ndr du vill visa
forklaringar till instdllningar och
larm.

-
e

™ Yoo

Byta patientslang
Stoppa behandlingen innan patientslangen kopplas

Ansluta en enkelpatientslang:

1. Anslut patientslangen till patientluftuttaget pd respiratorn.
Anslut kontrolltrycksslangen till expirationsventilens
kontrolltrycksuttag pa Vivo 50/60.

Anslut den andra dnden av patientslangen till
patientutrustningen.

2. Setill att slangikonen dverensstdmmer med den typ av
slang och inléigg som dr anslutna (Vivo 60).

Ansluta en dubbelpatientslang (Vivo 60):

1. Anslut en patientslang till patientluftuttaget pd ventilatorn.
Anslut den andra patientslangen till utandningsluftintaget
pd Vivo 60.
Anslut den andra &nden av patientslangen till
patientutrustningen.

2. Setill att slangikonen dverensstdmmer med den typ av
slang och inléigg som dr anslutna.

Se bruksanvisningen for Vivo 60 fér anvisningar om anvéndning
av patientslangar och inldgg fér vuxna och barn.
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